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201.12.4.102.3.3 Limits related to 
peripheral nerve stimulation 
(PNS) 

Add, in the first and second dash of item 
a):  

"mean" before "PNS THRESHOLD LEVEL". 

 

 

 

201.12.4.102.3.3 Limites liées à la 
stimulation du nerf périphérique 
(SNP) 

Ajouter, dans le premier et deuxième tiret 
du point a): 

"moyen" après "NIVEAU DE SEUIL DE SNP". 
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